Dziekujemy za zakup etui Frio®. Prosimy Panstwa o poswiecenie kilku minut na uwazne przeczytanie
tej ulotki w celu poprawnego uzytkowania produktéw Frio®.

Etui sktada sie z dwéch czesci:
1. Zewnetrzna, petnigca funkcje ochronng
2. Wktadka wewnetrzna - wiasciwe etui (zawiera nietoksyczne, niepalne krysztatki)

Sposoéb aktywowania etui Frio®:

1. Wyjmij wktadke wtadciwg z opakowania ochronnego.

2. Zanurz wktadke z krysztatkami w zimniej wodzie.

3. Czas aktywowania (zanurzania w wodzie) zalezny jest od modelu etui:
a) pojedyncze (Individual), podwojne (Duo) oraz etui na pompe (Pump): 5 — 8 minut;
b) mate (Small): 5 — 10 minut;
c) duze (Large): 5 — 12 minut;
d) najwieksze (Extra Large): 8 — 12 minut.

5. Podczas aktywowania delikatnie rozprowadz dtonig krysztatki — rbwnomiernie wzdtuz wktadki.
Utworzony zel wypetni panele wktadki. Aktywowana wktadka powinna pozostaé gietka.

6. Delikatnie osusz wktadke recznikiem po wyjeciu z wody.

7. Pozostaw na 10 — 15 minut, by utworzony zel zaabsorbowat reszte wilgoci (krysztatki bedg wcigz lekko
peczniec).

8. Umiesc¢ lek w aktywowanej kieszeni, a nastepnie wiéz catos¢ do zewnetrznego opakowania.

Przed pierwszym uzyciem sprawdz poprawnos¢ dziatania Etui Frio®.
Kontroluj okresowo poprawnos¢ dziatania Etui Frio®

Wskazowki przydatne przy uzywaniu etui Frio®:

Insulina powinna mie¢ temperature zalecang przez producenta w momencie umieszczania jej w etui Frio®.
Jesli chcesz uzywac etui Frio® przez diuzszy czas bez przerwy, wktadka wewnetrzna powinna by¢ powtornie
zanurzana w wodzie (po wyjeciu wstrzykiwacza z insuling). Przedtuzanie aktywnosci etui Frio® powinno nastgpi¢
w momencie, gdy objetos¢ zelu zmniejszy sie i krysztatki zaczng by¢ wyczuwalne.

W przypadku gdy etui Frio® jest uzywane w sposob ciggty, czas zanurzania w wodzie konieczny do petnej
aktywacji bedzie krétszy (np. 3 — 4 minuty), poniewaz krysztatki bedg nadal czesciowo w postaci zelu.

Jest niezmiernie wazne, by etui Frio® zaabsorbowato wiasciwg ilos¢ wody podczas aktywowania,
nadmiernie przepetnione wodg etui stanie sie zbyt ciasne, by wtozy¢ do niego lek. W takim przypadku

nalezy pozostawic etui do naturalnego przeschniecia, az powroci do odpowiednich rozmiarow.

Przechowywanie
Jesli etui Frio® nie bedzie uzywane przez pewien czas, musi by¢ odpowiednio przechowywane. W tym celu
wyjmij wktadke wewnetrzng z opakowania ochronnego i pozwdl jej catkowicie wyschng¢ w naturalny sposaéb,
az zel powrdci do postaci krystalicznej. Podczas suszenia nalezy co jaki$ czas potrzgsac wktadka, aby krysztatki
nie posklejaty sie. Tak przygotowane etui Frio® powinno by¢ przechowywane w suchym, przewiewnym miejscu.
UWAGA!
— Nie wolno przechowywac¢ aktywnego Etui Frio® w prézniowych lub wodoszczelnych opakowaniach!

Do prawidtowego dziatania etui Frio® konieczny jest dostep powietrza.
— Etui Frio® moze nieznacznie farbowac podczas aktywowania.
— Nie wolno umieszcza¢ Etui Frio® w lodéwce.

Insulina moze by¢ przechowywana w lodéwce po wyciggnieciu z etui Frio®.

WAZNE!

— Zaden z elementéw Etui Frio® nie nadaje sie do spozycial!

— Przechowywac z dala od ognia!

— Nalezy przechowywaé w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla dzieci.
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